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WIW.AG.ZP.272.2.2016  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 euro na: 

Wykonanie usług dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach w zakresie:  

przeglądów i konserwacji, wzorcowania, legalizacji, adiustacji  

urządzeń laboratoryjnych.  

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a,                              

40-585 Katowice, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w 

postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  

2015 r., poz. 2164) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi:  

 

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3  

Pytanie 1 

Termohigrometr z pakietu 4 pkt. 3 (testo 635) ma zostać wywzorcowany tylko dla punktów 

temperatury? czy też dla wilgotności?   

Proszę o wyjaśnienie (sprecyzowanie) podanych dla tego przyrządu punktów wzorcowania. 

 

Odpowiedź: Termehigrometr winien być wywzorcowany dla temperatur: 18
0
C; 20

0
C; 22

0
C 

23
0
C; 25

0
C; 27 

0
C oraz  na wilgotność 30% , 60% , 70%.   

W związku  z powyższym Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia:  pakiet nr 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  

„Pakiet 4 pkt. 3 Wzorcowanie termohigrometrów      

Lp. Typ termohigrometru  Nr fabryczny Nr ewidencyjny Punkty wzorcowania  

t(
0
C)/RH(%) 

Data 

wykonania 

wzorcowania 

Pracownia Mikrobiologii Spożywczej 

3 Termohigrometr testo 635 01272314/610 B/MS/II/01 temp.18 ; 20 ; 22 ; 23 ; 25 ; 27 

wilg. 30% , 60% , 70%. 

X 2016 

Pozycja nr. 1 i 2 pozostają bez zmian”  
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Dotyczy pakietu nr 7 

 

Pytanie 2  

Jakiego typu i produkcji jest pehametr, który ma zostać wywzorcowany? Proszę także o 

wyjaśnienie jaki jest zakres pracy urządzenia (pehametru) skoro zakres wzorcowania ma 

obejmować zgodnie ze specyfikacją "cały zakres", lub proszę podać jaki zakres wzorcowania 

Państwa interesuje dla pomiarów pH i dla pomiarów mV. 

Odpowiedź:  

Wzorcowanie dotyczy pH-metru Lab-850 dla pomiarów pH od 0-14  oraz dla pomiarów      

mV od – 1999 do –1000  i od 1000 do 1999 mV.  

 

Dotyczy pakietu nr 2 i pakietu 4  

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wyśle urządzenia z pakietu nr 2 w jednej turze w miesiącu lipcu czy w 

dwóch? Jeśli byłaby to jedna tura czy jest również możliwość wysłania pakietu nr 2 z dwoma 

termohigrometrami z pakietu nr 4? 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyśle urządzenia z pakietu nr 2 w jednej turze. Jeżeli Wykonawca uzyska 

najwyższą liczbę pkt. w pakiecie 2 i 4 Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłkę urządzeń z 

pakietu 2 wraz z dwoma termohigrometrami z pakietu nr 4 przeznaczonymi do wzorcowania 

w miesiącu lipcu.  

 

 

 


